Kurzanleitung - Pflegebett Dali
Seitensicherung

Anstellen

1. Holm mit der Hand greifen 2. Holm nach oben ziehen

3. Priifen Sie das Einrasten durch Druck auf die Seitensicherungsholme von oben.

4.Vorgang an den anderen Seiten wiederholen.

Absenken

1. Holm leicht anheben

__________________
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3. Holme vorsichtig absenken

2. Entriegelungshebel
nach unten driicken

4.Vorgang an den anderen Seiten wiederholen.

Triangelgriff

Horizontale Verstellung Vertikale Verstellung

Bedienung (verkiirzen/verlangern)

Gurtband @ durch das Gurtschloss @
herausziehen:

Verkiirzen: Gurtbandende ® nach oben ziehen

Verlangern: Triangelgriff @ nach unten ziehen

0 Maximale Tragfahigkeit 75 kg.

o Achten Sie beim Verlangern darauf, dass das
Ende des Gurtbandes mindestens 3 cm liber
dem Gurtschloss libersteht.
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Kurzanleitung - Pflegebett Dali

Bluetooth-Handschalter (kabellos)

(Bei Dali Standard, Dali low-entry und Dali wash)
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Weisen Sie den Bewohner in die Funktionen des Handschalters ein!

Die Antriebsmotoren laufen so lange, wie die entsprechende Taste
gedriickt wird.

e Die Verstellmoglichkeiten sind, bis auf die FulStieflage und Schlafposition,
in beide Richtungen moglich.

e DerHandschalter ist wassergeschiitzt und abwischbar.

e Der Handschalter lasst sich mit seinem elastischen Haken am Bett einhangen.

Sperrfunktionen - Bluetooth-Handschalter

Beachten Sie bitte:

Unten im Handschalter befindet sich ein Magnetsensor.

Fir die Sperrung bzw. Entsperrung von Funktionen wird ein loser
Magnet @ (Teil der Lieferung) benétigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um Verstellungen am Handschalter
zu sperren / entsperren:

1. Mitgelieferten Magnet@ an den in den Handschalter
integrierten Magnetsensor halten
2. AnschlieRend die gewiinschte Funktion sperren /
entsperren.
e Zum Sperren, die rechte Taste am Handschalter
driicken. Zum Entsperren, die linke Taste driicken
(siehe folgende Tabelle).
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Kurzanleitung - Pflegebett Dali -
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Handschalter mit der Steuerung koppeln (nur bei Dali standard, wash und low-entry)

Beachten Sie bitte: Bevor die Bettfunktionen verstellt werden kdnnen, muss der Handschalter mit der Steuerung gekoppelt (verbunden) werden.

Das Koppeln ist nur relevant bei Inbetriebnahme des Bettes, Austausch des Bluetooth-Handschalters und Austausch der Steuerung.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Schaltnetzteil in die Steckdose stecken.
e War das Schaltnetzteil bereits in der Steckdose, Schaltnetzteil aus der Steckdose ziehen, ca. 10 s warten und wieder einstecken.
2. Innerhalb von 20 s die beiden Tasten Hohe Liegeflache Auf/Ab gleichzeitig (innerhalb von 0,5 s) fiir mindestens 5 s lang driicken.

» DieLED an der Steuerung leuchtet 4 s lang orange auf, wenn die Kopplung erfolgreich war.
* DieLED an der Steuerung blinkt 4x orange, wenn die Kopplung nicht erfolgreich war. In diesem Fall Schritt 1 und 2 wiederholen.

Batterie - Bluetooth-Handschalter

G Der Bluetooth-Handschalter wird mit einer CR-2032-Lithium Batterie betrieben.

Bei Nachlassender Batterie blinkt die LED-Anzeige am Handschalter bei jedem Tastendruck 4x gelb.
Die Batterie muss dann innerhalb weniger Tage ausgetauscht werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Offnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches @ auf der Riickseite des Handschalters.
* Stecken Sie zum Beispiel eine Miinze in den Schlitz der Abdeckung und drehen Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn.
2. Entnehmen Sie die alte Batterie.
3. Setzen Sie die neue Batterie ein (dabei Polaritat beachten).

4. Batteriefach mit der Abdeckung verschliefen (im Uhrzeigersinn drehen).

Burmeier GmbH & Co. KG - Pivitsheider StraRe 270 D - 32791 Lage/Lippe - Tel.: 052 32/98 41- 0 - Fax: 0 52 32/98 41- 41 - E-Mail: info@burmeier.com - www.burmeier.com - (2019.05.23_V1_273851) c €

Bitte wenden


mailto:info@burmeier.com
http://www.burmeier.com/

Kurzanleitung - Pflegebett Dali

Kabel-Handschalter

(Bei Dali Standard, Dali low-entry und Dali econ)

Bedienung

Grundsatzlich gilt bei den Tasten:
Heben: f Senken: ‘

Aus Sicherheitsgriinden ist im

Handschalter eine Sperrfunktion eingebaut.
Sperrschloss mittels Sperrschliissel im
Uhrzeigersinn in die gesperrte Position drehen.
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Sperrschlissel nicht mit ,,Gewalt“ drehen! Das Sperrschloss bzw.
der Handschalter konnen beschadigt werden.

Antrieb freigegeben:

Sperrschloss steht senkrecht

Farbe der Anzeige: griin

Tasten lassen sich betatigen (,,Klick-Gerdusch®)

Antrieb gesperrt:
Sperrschloss steht im Uhrzeigersinn um ca. 15° gedreht
Farbe der Anzeige: gelb

Die Farbe der jeweiligen Anzeige andert sich Schlafposition .
.. Tasten sind gesperrt
von griin auf gelb. .
~— ™
w ) —_—

Sperrschlissel —/ o J
Laufrollen- Bedienung
Vorsicht! Laufrollen nur mit dem FuR bedienen. d A VORSICHT

Tragen Sie beim Bedienen des Bettes geschlossene Schuhe,
um Verletzungen an den FiiRen zu vermeiden.

Fahren: Tritthebel @ mit dem FuRriicken nach oben heben.

Bremsen: Tritthebel@ mit dem FuR nach unten treten.
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Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Haupt-
Gebrauchsanweisung des Pflegebettes Dali.

Haupt-Gebrauchsanweisung sorgfaltig lesen und
Sicherheitshinweise beachten!
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